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MUjLtis«tr tleiLiroolosny 
typ V-€iO 

Opts Itchnloxny 1 Inslr.obsl 



OT-075 

0T-075A 



?rxe znaczenie przyr z Qdu 

Ironzyslorony Bultiattr elsktronlesny typ V-«40 /ryt, 1/ Jfst 
uaiwersaloya tklel ozakresovyn przyrx^sat uaotXlvla Oa sxybkla po 
alary oapl^d stalycb 1 zulennych, prqdda statych 1 usleanycb, 
pozioau « decybelacb /O d£ • 1 aV na 6001^ /, rasystancjl 1 przy 
ulyciu dodatko««l aondy « taaparatury. Priyra^d skonstruoaany 
^est catkowlcle x Hykortystanlaa krz«Boaycli aleaaotdt* pdtprxa- 
aodalkonych • 

zaalorpaanlu a« axAacolaozu aaj^olovya aynttryexQego 
tranzyatora poloaego oraz allnego ujesmago aprz^kenla zarotoago 
przyrzqd odznaeza al^ bardzo dui^ razyataocj^ aflji^cloii^ 1 ayaok^^ 
8labilao£Clq pracy. 

dezyatancja aej4cioaa przyrz^du aynoal iOO ozulo^d podezaa 
poalaru Qaplc^ statycb 1 SBlannyeb aynoal 1,5 bV/ aarto^^ koi&- 
cofva podzakresu/, a podczas pofilaru « 0,15 yu, nakaymalny b1«- 
rzony pr^d przy poaocy zeun^lrznago bocznlka vyopal 150 a* 

Uchyb podata«oay przyrzqdu nls przekracza 1,5 

Skala Biernlka * dtugosd ok, 150 am • aa dale llaloae podzlalkl 
do pomlaru napl^d 1 pr^ddu o koucoaycb dzialacb 15 i 5* Te aaae 
skala &4 a>korzy aiyaaua podezaa po<sxaro« \aBparalury • okala ta 
a^ Dznaezona llterasil • , b,cz., z.cz. ^C, Kad lyal skalaBl 
UBleszczoao podzlalk^ s kolorze zielonyra do poalanSa rezyalaoojl' 

AlzcJ zaajduje si^ podzlalka « kolorze czervonyB -> 20 dB 

0 ^ 5 dB, 

Pooadto Da skall Jest dodalkova podzlalka z zareB pofirodku, 
UBotliiviaJ?,ca e> korzye tanle miernlka Jako aakaznlka zera podezas 
poBlaru Dapi^^ 1 pn)d6a statyeb. 

Podezas poalaru rezystaDCJl Da zakreale x 10S2 /2S? ,.,10000 / 

napl^cle Da elemeucle islerzonyB dI# przekraeza 24 bV, a boo 
«3dzlelana • l,5/i>« dzl^kl temu aozna dokoDyiad pomlardi rezya- 
taDCJl a zaoDtovoaycb ukladach bez obazy boozDlkuJ^oego zplyau 
eleBentdv pdlprzeiodnlkoaych* t 




MEEATXONIK 



I— {*7 I 



Art 2 I A-* 2 y ^2 







iiCultlaetr Elektroolozay 
typ V-640 

Ople tecJuiiczny 1 instr .obstug^ 



0T-0T5 

OT-075A 



UultlDstr J«8t saallany s beterll ualefisoapnyeh wewo^trz przy- 
rz4%du, zapfluaia j^cych prsc^ przyrz^du przez ok. 1000 godz. 

1 przypadku zastcsovanla bateril rt^clovych /pobdr pr^du nla 
pr^ekracza 4 biA/ 

Oodatkove vyposatenie UBoillBia wykorzyatanie przyrz^du do poaii 
ru «>soi£icb aapx<kd stalycb do 50 kV 1 zoieonycb do 30 kV, 
pr^cioa aia^>ck 1 Ziaiaouycli do lOUAt napl^d Ukitonycb b.v.cz. 
do 1000 MllZf bezodbicioBe dot^czeole Boiuly do toru konceotryczat 
go, BartoEci fix ^ dz:r szcsy toBycb oapl^d zzslennycJi do 900 V 1 
te«uperatur> od - 150®C do ♦ COO^C Jak rdHoiai: uico^llvla zaslla- 
nie prz>rz«^du z zasilacza sieciomego 220/110V + 15^b, 50/400H2 
t 

ilaXtiniBlr blektroaxozny typ V-€4v) znajduje zastosovauie « po* 
ciaracb labora tor> jnj eh 1 prze-> £xob>cii, Jako prz>rz 4 d przeooE*- 
nj 1 aiacjonarny. Je o uklad el«ktr>czny or^iz hoaatiukcja 
D€Chaniozna zape^nlajj^ fsysoka raeza«odno&^ pracy i odporno^d 
na nply'By iLachaniczne i kllma t> czne . 



Zakri!S> po:::iarDK€; 

PoBlar napx^d ztatyoh i zaleno^rb: 



Poitlar napif^ zciennych przy 
uzyclu «5ond «.cz. tj’p V40.2ii 

Skal- d^: 
podza^resy: 

dzialkx skail 

Po&lar prqddB staiyoh 1 zaiennydi 
POBlar rezystancji: 

Bak8)Kaloa Bier^oaa rez^stancja 



I. 5/5/l5/5vJ/150/50t mV 

J . E/5/15/50/150/CUG/1500V 
/«arto£»cl koacoue zakresdv/ 

od IV. do 15 V 
1 podzakresach: 1.5/5/15V 

-60/-50/-40/-3'J/-2O/-10 
♦ iU/^OA3OA4O/^-5O/+60 

-20. ..0 ... 

0 dB • 0,775 V/laV, 600 / 

150nA/1.5cL'./l50iiiA/l .5A 
/aartpEC koucowe za^iresiSB/ 

100$2 , lOkQ ' i 100 MSI 
/ferouck s'i-Dli miernika/ 



MEBATBONIK 



Ark 3 I A<«zy 42 








Multlaatr Elektroolcsay 

typ V -640 

Opla teohn.l Instrukcja obs 2 . 



0T-0T5A 

0T-07S 



>kla<ino»6 ponlaru 



Poalar naplfd 1 pr^6« stalych 
Poaiar 1 m^nnych: 

oras dDdatkovo - na zakrasle l, 6 aV 
s sakreait csf stotllvo^ol 
30 Bz 10 kUa : 

araz l0Hz*».30Hz i lOkHz* . *20kBz 

- fta zakreaaeii 0^15 /U i 1,5 )iA: 

« zakresifl czf ztotllzo<^cl 

30 Hz ... 1000 Hz : 
oral lO Bz 30 Hz 

- Da pozoatalych zakresacb: 

« zakresle oz^atotllapacl 

30 Uz 20 kUz : 

oraz iO Uz ••• 30 Bz i 



Paaiar naplt^ zslc&Byob przj ulyolu 
zondy z«oz. typ V-40.25; 

« zakraala oz^sioUizo^el : 

10 kHz ... 300 UHz 
« zakresle oz^stotlizolici : 
lkHz..«10kHz 300UHz...70C»JBz 
« zakreala oz^stot lizo^ci : 

TOO ICBz ... 1000 UHZ 



^1,5 % zartodol zakreau 
^1,5 f vartD^cl zakrzzu 



^l,5& zarto^'Cl BlerzDDaj 
J3^ aartoacl alerZDDej 



^1,5^ «artobcl alerzone 
43 ^ aartoici aiarzooe 



± 1 , 6 > aart&acl ajerzoaeJ 
^3^ aartDbcl oiiaizoa^j 

Typoae przebiegl cbarektc 
rystyk cz^stoUiaotclo 
aycb pDdaj^iO na r> s. 3. 

Jak dXa napi^c atalycb 
oraZ dodatkozo: 

^ 6% vartoacl alerzoaej 

♦ 1 dB 

1 3 dB 

Typott€ pizcbie£,i cbarakic 
ryatyki cz<; a(.u U inot alomtj 
aoncy w.cz.podaau aa r>s* 

5 ark. 27 



^ CWaGa: Przy uiyclu aondy a.cz. typ V-40,26 lalnieje flJolUao^d 

pOBlaru Daplffd z.cz. od 9 k. 10 nV. Pomlary » zakresia 
Od 10 bV do 1 V oalely traktoaacS jako prl e nt ao .I dc . 

Olz Dlatzianla odczyta mlerzooego pozlomu napi<^cid 
a tya zakrazla na ark. 41 nlDlejszego Opl^u zacuc^szczon 
odpomiadaU zomograBy kor«kc}jne. 



PMUar razyatnacjl: 
Skala 



45 !i» UXugo&cl iuku podzlalk 
3 ak dla na,il<id ZBisnnyob 



MEl *>TZOMK 



! Ark. 4 { A-.rv 42 






Maltineir Llek tronicsny 
typ V-640 

Opts techQ.i lastr .obsiugl 



0T-O75A 

OT-075 



I ape da nc .la ne.lsclo^a 



Pomlar napl^d stalych 
Fiaiar oapi^^ xaltonyeii 
na Bakresacb 1,5 bV do 150 mV 
500 bV do 1500 V 

PoBlar oapl^<5 zmleDojEob przy u±yclu 
sondy m.cz. typ V-40.25 
/alarzoDa przy t • i MHz 1 U»1,CV/ 



NoBiaal&a «arlo&<5 spadku oapl<,cla 
Da opornoacl BC»a<;trzaeJ podczas 
poularu pr£^dd» aiaiycb 1 ZBien* 
Dycb 



100 

10 lift // ok, 60 pV 
100 lift // ok. 20 pF 

300 kSL // 2,u pF 

lypowfe prziLiegi re/. 

ejl 1 poJ6Clno^ci ejtcio' j 

fiontij ft.cz. podonp n.i r'S. 

6 ark. 26 



5 1 50 bV zaiezQie ou 
zakresu ponla ronego . 



Napl^olt Da zaaiskacb «eJsclo«ycb 
OBOBlerza podczaa ponlaru rezya* 
taDojl 

oa zakresle xlO /Z^ ... 10000^2/ : 

Da pozostalycb zakresacb: 

Pape o;;<5lpe 
Skala BierDlka: 



24 BV 
1,2 V 



Wyblaranle zakrtsdz 1 rpdzaju 
praoy: 



Dtugo^ 6 : ok . 130 nj: 

Liniov.a J la pomlarow l prr, - 
doK stalych 1 lean ch 
z koucow>utl dzlalkaMii 5 1 15 
oxala do po-.iaru re/. fIodcjI 
B kolorze zleloa^B. 

Skala ciec>bell b kolorze 
czerv.on>Q . 

Skala z zercm po&rodku 
"skaznlk pozloDU napl^cla 
bateril zasllaj<icej 

25-clo poloieniowy obroloBj 
prze iQcznlk zakresoB 

7--alo klaBiszoB} prza 1 <\czd1a 
rodzaju pracy. 









UuHimetr llektronlozny 


OT - 075A 


Typ V-040 


OT - 075 


Opla Tecbn.l Instr.obalugl 





Stabllnc>bd sera: 



PrQd nej^cloMv 
Szuiay H^asoe: 

Odporoo^d aa przeol^jisDla: 



krdtkotmalat 



Motllvo^c zniaay poiaryzacji 
poaosaa poiuiaida oapi^d 
1 prqd<S« alatjoh eras reayataxi- 
ojl 

Dry ft Sara ^40 >iV/8 gods, 

« staiaj te^paratuize oraz 
15 fxy/Q V oai)-* sakreala teapa* 
ratur praoy. 

:s^3i juV przy razyataocjl 
irddfa 100 lub nmlejszej 

Bszyatkle elemecty ukfadu za 
ayjqtklea sandy i.czi i baoz- 
nlka saving trznago ac^ odporna na 
zlalokrotna prza ciqtanla : 

aek. / 1700 V na aszyatkioh 
zakreaoch napl^d atalycb 
1 zenlennycii 



el^eiat 



Zakres tempera tur otocsenia: 



Zasllanla : 



Zrddtb naple^la pomlaroaega 
oaoalerza: 



170 V na zokreaaob 1,5 oV 
do 150 bV 

1700 V na pozoalatyoli 
zakreaacb 



0 ... ♦ 60*^0 

/noiBinalna dokladaosd n zakreaie 
tCiiipera tury -fS^c ... 4 40*^0/ 



/Typane zaletno4cl zskazan 
przyrz^du od temperatary otocza* 
nla przedslaalaQo na rye, 4/. 

12 •*» 18 V napl^cle stala 
pobdr pr^du ok, 4 mA 
12 szt, baterll olkallozno braun> 
aztynoaycli lub oynkano*-« 9 glo«ycb 
0 wymlaracb 15 x 50 oa/ «ym, 
•l-A"/ 

"Typ Lk-6^ lab R-6/ 



ok. 1,2 V 1 BZl. bdteria 
rt^cioza 0 ayularaob i typu 
Jak zyAeJ 



, W!rkOQa 2 
Sprawdzil 



MESATZOMK 



Arfc. S j 4 2 







A^ultiBetr 1.1 Cixt roQlczay 


0T-O75A 


typ V-€40 


OT-075 


Opls tectkH.l Instrukcja obsl. 





laaksynialoe dopuszczalDe aapi^cle 
poal^dsy **zimnya" zaclskiem po-> 
Blarovya i zleol^ 

ViyBlary 

Cl^^ar 

^Dpsai&eDle slaodardone 



1000 V 

184 X 1Q4 X 90 BID 
De tto ok . 2 kO 



l^rzyrE^d jesi dostarczany « obuuo^ie z taorzyna szluozne^o 
m kolorze far^zoayn « raz z zasobalkiem na baterie 1 nast^pujilcyB 
vyposakenleB podslaaoaym: 

- Putaral 

- SoDda «i«cz. lyp V->40,25 

KoQoeatryezny przeiKSd poaiarovy dl| ok. 1,5 a z dvoaa atykaal 
baoaaoiyBl a kolorz* czeraonys 1 ozarnyn z JadneJ strony 
1 atyklea 8NC Z drugitj 

- Przeaod uzlealajqroy 

- 2 8Zt. Izoloaaaych klipsda 

- Instrukcja obslugi 
* Karta gaaraccyjna 

yyppsateDie dodatkoae: 

SoDda a ysokonapleclovta V-40.23. 

Podzlal aapl^cla: 1000 : 1 

Zakresy poBiaroae przyrz^da 

Z soDd^ a.n. t 1,5 kV, 5 kV, 15 kV, 50kV 

pataego ayebyleula akall 



Uaksymalna aarlo^d napl^cla 
stalegD lub xiartos^ szezytoaa 
oopl^cla znlaimegD aa aej^clu 
sondy 

Dokladppsd podzlalu papl^d 
siuiyuii 1 z*4isauyob « z«ik.re8lt 
cz^ Stoll i« 06 Cl 40 Hz .«« 

60 Hz 

Eezystano^ vej^olova: 



60 kV 

^ 5 5I» Kartoaoi Bltrzonsj 
1000 



WtKOd*! 

Sprawdzi) 



MBSATBONIK 



Art 7 I A-«xy 4 2 









k^altlaatr Elektroplczay 


0T-075A 


typ \>-C40 


01-075 


Opla techniczpy i ipstr.obal. 





ro«v typ - V-40.31 



staDtSard zitqcsy 
ffFS 

Czlelnlk po.iempo^cl&wy typo V«40.30 

Podzia^ napl^cia 

Zakres}' poiiiaro«« z dzlalolklea 
i z sondiV ^»cz» 

Uak6)ualaa Karto*»c oapl^cia na 
vejtoCiu uzieluika 



Bax. 1,2 M zakrealt do 

1000 MHz 



100 : 1 

150 V 1 500 V /zarioiol 
kodcozc zakresdv/ 



aejtociu uzieluika 500 V aartohoi azozytoztj 

Szczegdloze paramelry po- 
dano a oddzlalnej karola 
ka talog oaej 

Sopda do pomlcra aarto^oi BledzvszczytoaaJ typg V-40,2 



Zakrasy DierzonycP papi^d: 5/15/50/150/600/1500V 

/aarto^ol koocoaa sakreadi 

0 a a z a 

■Akayaalna aartoad ai^diy 
azczytoaa alersoDtgo oa- 
pl^cia nle poaiana prii« 
kraozad 1000 V. 

Szozagdioae paraB«try 
t«chniozn« podano a oddzl< 
naj karole katal0goa«J. 



BdczpIk d 



0321a ru 



dda atalycb 1 zmleooTCh typu V-40.3 



/prod. INCX)«^y8konloe/ . 

Zakrezy pooiaroae z boozalklea: 5/15/50/150A 

U W A 0 A: 



Ma zakrtale 150 A czaa 
poalara nia poalnlan 
prsakFBczad 30 84k. 



Dokladaood ponlaru pr^da ataltyob 
1 z£:ieanych v zakresie cz^slolll* 
•ioi^cl 30 uz*... i kuz: 

w^poruotoC boezalka 



X It aartoadl zakreaa 
1 aSl ^ 0,5 )k 



SoPda do poalaru tempera tury typ V"40.3; 



^akres iislerzonych teo^peratury 



•iSO^'C ... ♦SOO^'C 



MKIATZONIK 



‘■'■d’fc azi 



Ai*. 8 



A-«SV ^2 








liulUaetr aleJUro&ios&y typ V6 


ID 


OT-OT5A 


Opla tacbnlczny 1 laatmkoja 
obalugl 




0T-07B 



po<lxakre 87 t 



0 ... -150®C, o...-«o*c 

0 ... tSO®C , o...+iso°c 



ODkkadaD^d pOBiam: 

- dla teaparatur povyiaj O^C 

- dla taaperatar poniitj O^C 



0 •.•♦ 5 Q 0 ®C 



^2* aartoaci kodcDva 

aakreau 

jak ayiaj po uazgl^dQieDlu 
iabali popraifik dostaresa- 
o«d l^eanla z sond^. 

Szczegdloaa paraoetry tech 
Qiczaa soady podano a od~ 
dzleloej karcle kataIogoa«J 



220/110V i 15 % 

50 400 Hz «iO% 

5 VA 



Zasllacz slaclpay typ V-40»28 

Napl^ole zasllaQ|a 2 220/ilOV ^ 15 % 

. 50 400 Hz «iO% 

PDbdr Booy: 5 VA 

Qpls uktadg el ektryczneap 

ScUefiial bXokoay aultlBelru elaktrDQlozcago typ V~640 jest przed 
ataftlooy na rys* 2. Ka rys« poka^ano nidok wu^trzaa przyrir^au 
/po zdj^clu obudoBy/ oraz rozmleazczeoie weBQ^trzuych eleaentdu 
regulaoyjnych* 

Sygnal alarzooy Jeat doprovadzony do. aej^cia Bznacnlacsa przez 
Bejeciony dzlelQik napl^ola, uklad do pomiani rezyslanoji, lub 
uklad do poalaru prf^du /boczaikl pr^o«e/« 

Spoadb doproBadzenla sygoalu do aziaaoulacza jeat aaleioy od 
polo^tenla obrotouego przelqcznlka zakreadv* 

Poialar oanled stalycii 1 ZBlepnyeh f do 20 kHz/ 

Dzlelnlk wejficlouy zbudowany z rezyatordw Hg - 1 R^.^, 

BproBadza tlumleQle 0 • 40 • 80 dB 1 na eejbcle izmacolacza 
pod^Bane Jest napl^clt od 0 do 150 bV« 

Rezyslancja nejsciova dzlelolka iiynoal 100 Hft ^ 1 %, 

Pojesmoiol kompeDsuJqce /C^ do C^/ zapenolaj^ plaski^ cbarakterys* 



MZaATBONlK 



j “iprawdzii 
j Z •> lurd- 






kuitlnietr Slektrcmrrro’ 1^22-' - 




(/pis techmesr^ i iurtrukeja obsin/'i 


1" ' ' 

0 

1 

o 

•3 

t 



uzlfelnikE V, G&kreeie o.c. 2C Liir, Zs. po;^o r'li- 

aenfiatorow dostro;JC2ych i 0^ /lyB. 12/ aoL !;.*'•£ ;{e8t ;s;;«s^5ac:-a 

dzieiaika prsy wyislanie resystt. .w, Uc::y‘l poa/lakj 
przy poniarze napi^d ctaxycb i zn t‘>T'-nycr. /»» caSyn saia*e‘,ie/ ni'. 
prze'icracza + 

Przy pocLLarze napi^c Btaiych asilxwa ^eet sixl£vna polaryzac;*! 
aika aa poiaoc^ klawiszy osna.'izaijyc:. V** i 

pcmxar rerystanc.'^i j 

Poniiar rezysaancji doicony\7ar;y ^«?st w ukladaxs Bzcrc:;o%yti, I 

lia zjtkreeie x 10i»2 wyjccrzysva^e &iq rezystoiy - a^f naxar-ia^t 
na pozoataiycb zakresacb rezyrtcry d , v.e;jit.' o^.eyc 

oraz i H~g. Raplecie poniaxcre wy:;iavvane jest z baxerli 
rt^ciowej ira: esse zone j rre-iTnqtrz przyrsajL. /B-Z. r/;., 1 2 arii* ^ I 
iiapi^cie na zaciskacb poziiaroTyw'^ nie prsekrac-sa Z*, r.T pc -zac 
pomiaxdnF na zaicresie i 10fl i 1,2 V nz. Tozoaxxiych zt zresc-c.-’'’-, 
Jjaksytsalny pobdr pr%du z te^ baterxi me jrzsJziacsa 0,6 rJL , V: 
poraoc^ klawiezy ** ^ •» i " - • istnie^*’ mozi^rcod zc^an; polaTyiacji 
napi^cia ponlarove^o. 

Pogjar sta^rch 1 zmennych 

poiaiara pr^du dokoa'xje ei^ n:etcd£^ poslaru ep«d.-.a nari^cla na ryjcjc— 
atabilnycb rezystoracb T/zorccivych, stanovriq-cych boczm/:i prqro”n 
/ilj ♦ K^/. Txrtosci rezyatordw, bocznlkir pr.-..: sq ~ux uobr:.n«, 

*e spadjci napl^d na zakresacb 0,15/15 ^/t*5/l50i*A. i?. 
i wynosz^ 5 a;7, natominai na zakresacn 1 .5/1 v^/15^^/1 .SA-pC s7. 
Podotnie jak przy poniaracb napi^c etaiycr -cak i pz^czas ; omc.ru 
pr^du staieQO ietnieje mcili^oec Lcuany polarj-zacjl Euernici«, 

^sracniaez i prnetworalka nr. lecia zrdcsiisyc* na £ta>& 

Jako TTSixacniacsa napi^cla cierzonc^o ., pn-yrs^oxi^. za."zoEo«un:. 
bybiy'c.ojy wzoacnlacz operacyjny typ IILI 70C6R i^yicpiiyffariy vr teckmc ^ 
cienkoc/arct-co.vc;* | 

Vk>ad euekXryozry wziiacrdacza /rys. ^5 ark. 3^^/ ttaiicsrir^ trzj ' 

stopme ayac'tryczne 1 joden stopiexi wzisacnia^j^cy eprzgdoae bez» I 
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.r.^ervs<> owzp-e sov.ao7.Di 7 na 8yretrycaDym» poow^jnym tran- 

ryotcrse pc-.Oi^i':'! % 0 tiraso aialyK napi^citl niezrownowaienia, 

Ir _ c.w-r pier.sr- sx^pnie ^est ico—penscvvany ir caiym za- 
resic -er.oeri'tur pracy pr2yrs:^..u. Do koipensao^i pr^du wc jaoio* 
Aejo siuzy -a iod z diow.^ D, 1 potenojoneti^ ®2B* 

t2 — enu rozwiijSaiuv jest nosliwa realizacja bardzo dui^ej 
res^staDc^i wejfcciowe^ F^cy maiyit napi^ciu niesrownowazenia, 
i^e-^stoi; 1 R wi^czone w ssereg s oranuc^ tranzystora wej^- 
cio\ e;o 3 tar.o 9 fi^ sabespieczenie napii^ciotnre* 

Ioxeu-„co.sxr w areiuicn stopxna wejse-owego siuZy do symetry- 
zac^i wi^wv*, ^oniecsnej przy zmianach temperatury otoczenia* 
JoteDC^o— eoi ter jest vry-prowaasony na piyt^ czoiow^ przyrz^du i 
1 czEaosoD) znaxciei^ ZERO 7 «* 

xuc. 1 ^ Tvznacmacsa otj^ty ^est p^tl^^ Ujemnego sprz^senia 

iCtcrego viartOGc sDienia sif w zalezno^ci od zakreau 
L..?rzcreyo n pl^cia* Fealizo\;ane jest to sa pococ^ dzlelnika na- 
pi^cie sprrfzenia zwrotnego ziotcregc z rezystordw ^ ^3* 
Dzie-r-.' ter. jesx BO^t»-y cz^stotHwoscio so za ponocti pojea- 

Do^ci C 4 0 -^ /kcnaensatorj zaiienDe C ^ ^ C siui^ do koaa- 

^ j ^ ct t-C 

pensac j. dzielnijia prsy wjTiianie el^ent^w/* Przy rcmarsc rezye- 
taDcji tvzrocDier-.e jest reyu-.o’'ane piynnie potcncjo*' etrci R^^ 
pro^aazorvi. na csoi:o\v^ 1 ozn-^zor.'u r a. ien ” 2 DK 0 R", 

c-st scwarixa specja-nego ukiaau pr*.ctwomiica napi^cia 
221-1. s^'j: ego X- stoie^ doi ^czcnejo ao ^/^scle wsaacniaeza, uzysPano 
peiru^ liniOT^rsc s.'Eii pzz/rz au d-.a poriaru napigd 1 pr^.*jw zmien- 
nyoD v.iv taiT 7 osci, Prset^omai ten SiClssaa st$ z prostoa- 

Da. ^ CxO-c egc ,'1^, D^/ a Trsaacniacza na tranzyetorach 



a r 



’Dll' ur~ zzozcr^ t* p^tli u^e^mego sprz^zenia zwrot- 

ne^Oi c Jacjrrap - . mccoien-eD wsDacrzlcCsa da^e w^cok^ 

c. c. ^ rretw-r-^nla* 

at NOCiO\'t II i*Krtti)MczNEJ j 

iovi ouu .1 iro I 

» I AHC "44 £y 4^ 
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Do saailanla uk3:adu wmacrdacza 1 przet\?omika wyko^rzystanyoh 
jest 12 8zt» batexli o oapi^ciu 1 f 1,5V« 

Pobdr pr^du przy peSsiyn wysterowa&lu miemlka vynoai 4 

* 

5. 0r>ls kon9tru3cc.1l meo'naiucznej 
Lultimetr iSlektroniczny typ V-640 wykonywany jest w obudcjls 
B tworzywa sztuoznego w kolorze bit^sowym* 

Od sxrony wevm^trznej obudowa pokryta jeat lakierem grafltowym 
w celu ekrano^ania ukiadu od wpiywu obcych pdl zakidcajqcyolu 
Bodatkowe gnlazdo na pkycie csolowej poswala dokqczyd ten ekran 
craz •zinn;)''" zaciak wejsciowy do uziemienia* 

lia piycie czoiowej znajduj^ si^ dwa poki^tlai kail brae jl omoaie- 
rza i zerowania przyrz^du oraz przei^cznlkl klawlszowe rodzaju 
pracy 1 obrotovy przeiaeznik zakresow* 

iVmacniacs, przetwomik i przei^cznikl ^ montowane na osobnych 
piytkach drukowanyoh rys, 8, 9* 10 1 11 mocowanych. do piyty 
czoiowej, Obwody wejcciowe s^ staraimie ekranowane* 
roszcsegdlne eleaenty przyrz^u Sf^ iatus^ doat^pne po zdj^oiu 
otudo’.vy /rys, 1?/. 

If t^omej oz^BCi obudowy przyrz^du znajduje pojemnik s bate- 
rlazii oraz zolemlk, 

Pojennik jest doat^pny po odkr§cenlu dwu wkr^tdw w tylnej sciaa- 
ce obudowy* Daterla do zasllania omc»nlerza jest dost^pna po «y— 
j^ciu pojeninika X pozoataiymi bateriami, 

Kultimetr '^posaZony jest w futerai ze akdry, wykonaxxy w ten 
sposob, ze mozna aokonyirad poi^ilardv bes wyjAOwanla s nie^ 
przyrz^du. 

Uiatwia to ekspXoatacj^ pzvyrs^u w wazunkach polovryoh* 



Przed przy6tej}lenlem do pomlartSw moltimetrea elekt rondo snym 

typ V-640 nalezyi 
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* Bprawisld esy pojannDc z baterlaoi eawiera kocpXet bateriif 
•wantoalnle saet^i^ go saallacsea aieciowyia, ustavionyia na 
wiaf&olwB napl^cie 8leol| 

• w wypadjm konystania z sasllanla bateryjnego» sprav/dslc na- 

pi^cie baterli przez wciinl^ole klawlsza ”SAT.". V/si^azowka 

niernika powinna ana;)dowac oi^ w polu osniacsonyB. oimfcQ.wpraw^ 
cz^sci sIcqU pod tukami z podzioficc^- 

— doX^czyc do gniazda waj^clowego przew6d pomiarov/y lub ictdrr;ti 
s zoxui wcbods^ycb v skXad wyposazenia zaleznie od rodzaju 
poolaru« 

%/ Poniar naoled staXych; 

Vi^zex^la przyrz^du zvast^puja po woiizd^clu klavriaxa ozr^czo- 
Onego 

Prsyrs^ ^est gotowy do pracy natychmlast po wX^ozenlu. Pr^ed 
przyeti^ieniem do poniiarow nale^y przyrz^-^d wyzerowac* .< tysi 
oelu nale^y urtawid obrotowy przeSt£|Oznlk zakresow na pozyoj^ 
1,5 nV, wclsn^d klairias ••f", zewrzed ire jade przyrziviu /wty- 
ki bananowe przewodu pomiarowego/ i pokr^tXem "ZEBO T«** 8pro-| 
wadzid wakazdwk^ mlemika na dzia£kf zeroiv^« 

Vakazdwka mlernDck vrychyla al^ w prawo, gdy wtyk bananoviy ko-j 
loru ozexironego ^eat doi^oaony do dodatrdego biegima zrodXa 
napl^cla slerxonego, przy wcidni^tym klawlazu Zaplana 

polazyzacji mlemika naat^puje przez wolsni^cle klavriaza 

: 

Przyrz^ poslada moillwoed sprowadzanla wakazdivkl siemika 
na drodek skali • naat^pu^e to po wcidnifclu klavrisza " ", 

Vdwczas pracuje on jako miemik napl^oia /lub prs^iz/ sta^ego 
. ’ ‘ o zakreeaoht ^ 

0,75 - 0 - 0,75 mV do 750 - 0 - 750 V 

1 - 75 - 0 - 75 nA do 750 • 0 - 750 mA* 

Eorekcjf poloienia wakazdidd nlemika w przypadku wclsnl^- 
Ola klawleza przeprowadza b 1^ za pomoc^ poteno^ometra 





1 ^ a 14 V 
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W przypadku pomiaru napi^6 w zaicresle cz^stotliwo&ci po./yzej 
100 kflz sood^ w«cz«, do punktu ^^arowego nale zy dciqczad 
poprsea trdjnUc pomlarowy typ* > ktdry sapewnia beaod- 
blelove pot^czenia sondy przyrzc^du a torem koncentiycznym. 

Do pcMiiiaru napifd roieruiych b«w«cz« wifkazych od 15 V siuiy 
dzlelxiilc po^esBiioeoiowy napi^cia typ- ,V'^^ 

Dalelziik t#c skonstruoiraxiy Jest Jako nakkadka nakr^cana 
aond^ w«oa* 

Maksymalna vartodd napl^cia na vejsclu dcielxiika nle moae 
przekraczad 500 V irartodci szczytowej. 

Pomiaru xxapl^d aniennych. pomocy aondy do pomiaiti war- 

toicl midday sac zjrtowych- dokomxje ei^ pr*y wcisni^oiu 

klawisaa 

kakaymalna vartodd ai^dayszceytowa napd^cla na wejdciu sondy 
nda noaa praakrooayd - «I000V. 

0 / Pomiay praddw stakych 

Praed przyst^itniea do pomiaru pr^dw staiych prayra^d na^ 
le^y wyaerowad Jak w pkt a« 

Naat^p&ie Dalej:y wybrad t^dany aakxea pomiani pr^du prze- 
iqcznikiett obrotoayn# Zmlany blegunowodcl miemika dokonuje 
ai« Identyoanie Jak pray pomiaraoh napi^d stalych /pkt V'* 
Pray pomiaracb pr%du mo^na rownde^ aprowadzid wskazdwfc^ 
miemika na drodak akall przez wcldni^cle klawlaza "v'Jv " 
/patra pkt %/• 

Pomiaru pr^ddw w aakreale od 1,5 A do 150 A dokonuje ei^ 
pray uAyclu aawn^trznago boez n l k a typ* 

Zrddio mierzonego pr^u naleiy do3:^zyd dd aaciakdw booani- 
ka oanacaonyoh "TOSOIB* /■IHPDT"/# natcaniast wtyki banano- 
va praewodu pomlarowago do aaclskdw oznaczcnych 

/■OOTPUT"/. 

Hazyatancja boeznlka wynoai 1 mSl Pomiaiu dokonuje 
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8i§ na nast^puiq.cych podzakreeaoh napl^olowych przyrzfidui 
5 aV, 15 mV, 50 mV 1 150 nV, fialcreoy pomieru pr^u 

5 A, 15 A, 50 A 1 150 A. 

Dwaga : Pomlax pr%du w lakreeie od 50 A dc 150 A'nalety prse- 
prowaazad w czaaie nle praeicraosaJ%oyii 50 aek. 1 



Przyrz^ea moina mierzyd pr%dy smlexme w sakresle ez^stotll- 
wosoi 30 Ks do 20 kHz na podsakresaoh 15 do 1,5A oraz 
w zaxresie ez^stotliwoscl 10 Hz do 1000 Hz na podzakrezaoh 
150 uA i, 1 » 5 )iA* 

Pomaru dOKonuje zi? bezpodrednio wolakaj^p klawiaz *m.oz«” 
i wyhierao^o A%dany zakres pomlaru pr^u przek^oznlklfB obzo- 
towym. 

Poniam duzyob pr%d6ir pray ukyoiu zewn^trznago bocznUca typ 
motna dokonywac w zakreaie oz^ztotllwodoi 50 Hz do 

1000 Hz* 

Sposcb przeprQwadzenla pomlaru jest identyozny jak w pkt c, 
z tym, tf trzeba wolsn^d klawiaz oznaozony ”m«ez»*« 

Spadkl napi^d 1 wewn^trzne rezyataixcjt podozaa pomlaru pr%d6w 
nast^puj^ce: 



3 y } Spadek napi^cia Wewn^trzna opomodd 1 impedazw 



prsy pelrym wy- 
cn^'iemu waka^ 
zowki rniemika 
/wartoed nonJ.- 

nalnV 



5o m 



o^ja mlerzona na gnle^dzle wej- 
ficiowym 



rezjp+ancia 

/a, / 



Impedanoja 

f»11CU 



50 m 



ZJn>N0C20NE ZAKLADV ELEKTEOMCZNEJ 
AP\RATi R\ POMIAKOWEJ , FlPO" 




Uu« • Ml «• 1 w A » 



i. li « l«Mi 








5 ultlretr Elejctronicznj typ V-o40 


OJ'OfSB 


-- - Opia teohniczny 1 instrukc^a obaiugl 


or -^75 




t/ Poalar rezystancjl ■ 

Pcaalaru rezyatanoji dokonu;je si\, uata^iaotc oItl^ 

towy na wybranym podzakreaie poBLiB.ru r^zyatancji oraz wcia^a- 
klawisz •+" lub 

Przed p^&laraia oaleay pcjcr^tiein “ZSiRO P." aprown aid \7s^»aL7/k^' 
miemika na dslalk^ zerowa gomej sKaxi /P/ • 

Prsy woisni^tjTa jclawiazu *+" na wtyiOi bananowj":: kcloru c-er- 
wonego pojawia si^ biegun napi^cxa pomi-roviet^o, 

^ cie klavrtsza powodu^e odwrocenie polai^sacol ru'pi^iCia 
pOTiiarowego* 

i:a.vayuialne napl^cia, prady 1 noce wyat^puj^ce n- ele ^rcie 
Eiierzonyio podczas ponJLaiM rezystsinc^i na poszczagoiTj on z — 
kresach nasti.puj^cc: 

"x ^ 1 



Zakres 

oBOinierza 

T max 
X max 
P max 



! X 10 MJJL 

[ 

i 1.2 V 

I o,oia;«A 




X 1 k 






I 

0,0036 pW [ 0,36 }Xn 



1,2 V I 1,2V 

» 

1 ,2 I 12. ^ 



0,36 }Xn j 3o 1 li J 



24 mV 

1»5 M 




f/ Posilar tenperatujy 

Poniaru tesipera^j^ dokonuje bi<j przy uzyciu sonoy te ^e- 
raiurowej “typ * uoi^c^onej do gmazaa kbo na pijcie c»^r-. 

Jowe;) przyrzsidu, 

Zero.rarAe prz^ rz^.du z sondr^ te-aperatury przeprcwaaza aiq 
pcki%tiCL- na pijcie czoiowej oznaczonym "ZERO V*** m zakre- 
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Ble 50^C przy woisnl^tym klawissu 1 wolsnl^tym przycialcu 
na obadowie wtyku £NC tondy* 

Po Kwolnieniu przyoislcu na obudowie irtyicu BNC soody przyrsqd 
wskaeuje temperature otoczenla* 

Temperature « danym puzikcle pomlaroirym miersy ele dotykaj^o 
p^aszczyzxu\ czokow^ ^rotu sondy do tego puz^tu« 

7 przypadku ponlaru temperatuxy ujemxiycd nale^y wolsn^d kla- 
wisz 

Odczytu mlerzonej temperatury dokonuje eie bezpoerednlo se 
gkal s dzlakkami odO ••• 3 iod0dol3 zaletnle od zakresu 
pond arcw ego* 






l^ultlmetrem Zlektronloznym typ V-640 mozzia miarzyd eygnaky 
ze zr(6de2 nieuziemionych w tych przypadkach przyrz^du xde 
nalety uzlemlad a maksyiualna wartosd naplecla mledzy "zlmziym'* 

e 

ZBcisklem pomlaroinym a zlemi^ nle mote przekraozad 1000 V. 
Nalezy ^ediiak pamletad, te podczae utytkowarda przyrz^du nie- 
uziemionego nalezy zachov/ad szczegdln^ ostrotnodd s uwagi na 
nlebezpleczehetwo porazenla mltrzonym aapieolem* 

\i/ Zaailanie i v7y?rilana baterli 



Zasobnlk z baterlami zawlera 12 ezt* baterli 1,5 V o wymla* 
rach 15 X 50 ram /wymlar "A-A"/* ^ wypadku stoaowaida baterli 
rteoio^CJ^ gwarantuje sle 1000 godz* pracy bcz wyndaryr baterli 
00 odpovdada okresovd ok* 1 roku normalnego utytkcwaida przy- 

f 

rz^u* - “ 

Baterla stanowi^ca ^rdd3:o napifcla pomlarovego przy pomiaraoh 
re zy stare jl wyaaga wymiany oo kllka lat. 

Przy wymlazde baterli nalety pamletad o wkiadanlu lob. do za- 
eobnlka wg oznaozer. biegimowodcl wygrawerowanyoh na korpuale 
zasobnlka. 

Doat^p do zasobnaka uryskuje sle po odkr^ceniu dwu Vi^kretow 
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1 sdj^eiu denka dost^pnego na dolnej sclance przyrzcidu* 
Przyrzad mozna rdwmez zasllad z elecl napi^oia zmiennego 

0 napi^oiu 220 V lub 110 V i cz^stotliwosci 50 400 Hz. 

1 tyn oelu w mlejscu pojem^ka z batemaiai nalezy umieacid 

zasllaos sleclowy typ " , stanowl^cy wyposazenie przyrz:^- 

du* Wyboru napl^cia zasilajj^cego dokouuje si? wir.czaj^c wtylc 
przewodu sleoiowego do odpowiedracj pary bolcdw ^yoierrujch 
przes przesuwanie przeeniwkl z napisami 110 1 220 na p3:ycle 
ezoZowe^ zasllaoza* 

7» 3prawdzenie przYrzadii 

I 

n/ Aparatiixa kontrolzut 

1* Eegulonane irdd^o napl?cla vtaHiego 0 ••• 1000 V dokiadnos^ 
ustawlenia mln« 4:0^1 % 

^ np* Hewlett Packard nod* 741 £ 

2. Eegulowane drddlo x]iapi?cla fmlcnrego 10 Hz ••• 20 kHz 
0 ••• 1000 Yf dokladnodd UBtawienla min* ±0,1^ 
np* Hewlett Packard mod. 745A/746A * 

5* Transfon&ator podwyzezaj^cy ziapl?cle zrddla wg pkt 2 do 
1500 T 

4« Eegulowane irddlo pr^u etalego 0 •«* 1,5 A 
dokladnoAd ustawienla min* ±0,2 ^ 
np* Hewlett Packard nod. 6920B 
5* Bezystory wzoroowe 1005b 10 k^ 

1 lift ±0,^Af 100 lift +0,5:i 

V Procedura sprawdzania 

1* Sprawdzenie pomiarow napl?6 stalyeh 

Zrddlo napl?cla etalego wg p. 7*a.1. dol^czyd do wej^cia 
przyrz^du 1 sprawdzid dokSiadnodd wskaza^^ dla warto^cl 
koncowych wszyetkich zakreeow pomiarowyoh. 
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Sprawdzenie ponlar6vr napl^ Binleniiycli, 

2rdd2o napi^cia emlennego wg p» 7«a.2» do2:£^csy^ do wejscia 
przyrz^du 1 eprawdsld dok3:adnosd wekaeadi , 

* dXa wartodcl IcodcovfeJ sakreau ^,5 n7 eygzA^e^ cs^stotXi- 
aodci 10 BZf '^0 UZp 10 Idis 1 20 kEs* 

- dla wart odd kodcowych aakreadw 5> 15# 50# 500 m7 
15# 50 i 1500 7 - sygnaiem caqatotliwodci 20 kHz, 

3 m Sprawdzenie poalaru pr^u. 

2r6d2o pr^du wg p, 7*a.3# doi^zyd do wajdcla przyrz^du 
1 sprawdzid dokkadnosd wakazaud dla wartodcl kodcowych 
sakresdw: 1|5ui.# 0*15mA, 15 oA. 1 0«15 X* 

4« Sprawdeenie poniiaru oporncdci« 

Rezystory wg p, 7* a. 4. doi%c*yd do wejdcla prayrz^u 
odpowiednio za zakresacbt x 10$} p x Ikfit # x lOOkfi # 

X toufi 1 sprawdzld dokladnodd wskazad przyrzi^du w pun^ 
ktach odpowiada^Qcycb dxodkowJL kuka skall nloraJLka* 

8, Rekalibracja przTrzadu 



parade try przyrzi^du powiaay byd zgodne z podanyml w rozdzlale 2 
ninie^asej lastrukoji* V przypadku Btwlordsezila niezgodnodci 
nalezy dokonad rekalibracji przyrsi^u, sgodnie se wskazdwkBinl 
podaiQral ponitej. 

1« kompezjsac^a pr^du pocsi|tkowego tranzyatora wejdclowego* 

Po wyzerowaxUu przyrzqdu 4ak w p* 6»a«» rezewraed wejecle 
przyrzildu i sabezpleczyd 3e przed wpiywem sewn^trznycb p6l 
zakldcaj^cycb* Takazdwk^ miemika aa zero iDO&na sprowadzid 
poteac^ometrem ^ P^Ttce wzmacniacza xys* 11 ark, 33 » 



UtDNOCZONE ZAKE.ADY ELEKTBOMC2NEJ 
APAttATUBY POMIABOWU >MEbAT&ONlK< 










faUltinetr Zlektroniczny typ V-6i0 

OplB technlczny i Instrukc^a OT-075*^ 

e 

2« Zexrowanle przetworziika xiapl^cia salennego na stale « 

Zerotrani* prsetwornika napi^cla sailen&ego na stale przeprora* 
dsa sl^ przy swartya ffej^clu przyxzi^du xsa zakresie pooifaru 
ziapli^d smiezmyeh 150 m7 /wclsnii^ty klawisz ,si«cz»/ potencjo-* 
matrem na plytoe przetwoznDca rya* 8 ark« 50* 

5* Poalar napl^d atalych, 

lorckcj^ czulo^ci przyrz^u dokonuje si^ potcncjonetreTi 
na plytce przetwornika rye. 8 ark. 50, apra/fdza;J<ic doklaUnocC 
skalowania sgodnie z opisea >odanym w punJccie nlnioj-* 

asej instrukcjl* 

4* Tomlar napi^d smiennych. 

Fodesaa pomlaru napi^d zmleimycli vg p. 7*13«2« na zakresie 
150 ml Bygnalem o czs6totllv?odcl 1 kHz, dokonu^e si^ korekcji 
cBuloaci przyrz^du potencjoiaetrein na plytce przet omica 
rys* 8 arlc» 50, 

Rast^nie na tyn samyia zakreaie poniaror/ym, sygra^ea ti czqsto 
Idwodcl 20 kHz naleZy skorygowac czulodd przyrz^<^»k t >^;rnereD 
na plytce przetwornika rye* 8 ark, 50, 

Po tym oale^ skorygowad charakterystyk^ cz^stotliv/o^ciov 
na zakresle 5 trymerem ^ 2 q ^ przel^znlku sprz^^enia 

xya, 10 ark, 52 

na zakresle 1 ,5 b 7 trymerem na przel^^znlku aprzt^enla 

rys, 10 ark, 52 

na zakresle 50 7 trynetem Cg na przel^czniku sprz^ienla 

rye, 9 ark, 31 

na zakresle 5 7 trymerem na przel^czniku sprz^ienla 

rys, 9 ark. 31. 

ZJEDNOCZONE ZAKt»DY ELE^TROMCZ^EJ j MBpATEOmz 
APARATURY PO’QAROWEJ .MEliATROMK. ^ 

I Ark. 21ft\ A-aJ ^ 



" - «•> “akt 







lihiltlmetr Elcktroxni^zr^j' typ V«»64‘0 
Opia teeliniczny i iiistrulccja etsiugl 



C7-075-ft 



I 

Z uwa^i na konstrukc^^ dzielnikOT.' naleiy zachovrac pociair.^ 
kolejao^d post^^raxLia poaczaa rekaXl'bracJi ta3£i.^8a>^» poiiilaru 
napi^d zmienijych* 

5« Eorekcji irskazaii podczas pomlaru sapl^d b«w«cz, pr^y utyciu 
Bondty w*cs« w easadzle al^ nleprsepiwadza. 

Jewell w prsypadku zmiany typ’'^ dlody w eondzie vwce* , 
zaistnie^e koniecznosd korekc^i, to nalciy dokonad 
zmiamt wartoacl rezyatora H 79 isa pkytce prz etwczmjca. 

I 

U V A 0 A ! 



V przypftdko atosowarJ.a niesaczelnych bateril zaaila^i^cych 
Bal#A;^'dla sapoblagcl^cia nazkodzenla niamlka i kox'^z^i sty- 
kow pojettnlka preea przecieka j^cy elektrolit a bateril znajdu- 

j^cych si^ w po^ssQilktt| raz na tydsleii wyjn,owac z przyrz^do 

MSotrJk 8 baterlaoitobeireed ataraxmle wewn^trz 1 baterle 

se dl^avl wyciekdtf elektrolltu vyaienld &a nova. 



^ — ■ - 
ZJEDNOCZOVE ZAKL \D Y ELEKT!H>MCZ.\EJ j v. ebatbonI* 
APARATURY POSiiAftO^VEJ *MCr.ATriOMR* , 

I Ar'i. ' A-^' ^ » 






WAKUNKI VBCHNIC919B 












I 






W A R U K /c I T E C H N I C Z N E 



or-oi5 j 

OT-Of 6 fi I 

! 

I 






Rys7 

Zale^o^^ vsp< 52 :c£jf 7 inika tkumlenla zakkdc&^^ycli aygzmkdw 
b«w«os /E/ podcz^ pomiaru napl^ stakjoh«v fuukc^i 
czcatotliwodol* 
gdziai 

K/dJ/- 201g^ 

- vartodd Baioionego sygnaku napipola zsderuiago 
tKWOduj^aa ,c2^tov9 odchylenie vakasdwkl i&iemika 



f 

T« - vartosd naplpola etakego ktdra pcarodu^a rdwnlet 



2^towa odchylenla wgkmzdwkj. alernlka 



wKKgm 


ZJEDNOCZONE ZAIvLAnV FJ.FK TROMCZNEJ 


1 




AP%RATIR\ POMUEOUtJ .UPO" 




oHHHH 


A. » ’ A -ly ^ 



• /tel ^ Jj X , - / l4'J «, ^Wb 







mczlSOmV ZERO 











mi./SOV> 
























RysfS Sch^mcA ciektryczny HznKXruaczQ operacyfoegoHLY TVC^R 





X&ltiAatr XlaktroniessY 

OplB toobiilesB7 i iBstrsJceja abadhai^i 


<» - 075-/? 


Symbol 


OsB&esuile 


^rodnotJit ^ 


T1 


SoaIoj^Y wnaenlAos op«TA«7ja;f 


1 

1 




trp ELI 7006 ft 


?Ift 




ftftZTSTOHT 


11 


AT/ft-0,5-31,6k +0,5^ 


R2 


Af/B-0,5-316 +0,5jt tt«l< 


R3 


H/?-0,25-5,16 +0,5^ ObI* 


fi4 


Barijaax 0^0316 


E5 


BM0-O,5-51»1 ±0,05jt Cttlg 


R6 


ms-o, 5-49,9 +0,5jf 0 « 1 « 


B7 


aiG-0,5-2,49k iP,5ft Otic 


RS 


llM-0,125*100k Omi^ 


B9 


HOZ-1-99 » iP,5Jt netor«a 


H10 


X2tT-0,123*1E - dobiarazgr 


R12 


CA8£/7-0»B-1M +P»2)( OAlg 


R13 


BIG-0,25-1 14k +1jt 


A14 


BIG-0,25*20 ^0,5^ Qml^ 


R15 


OfZ-lOB Oml^ 


R16 


lTJa-P-0,125-332k ^ 


R17 


ATR-P-0,125-332k +2jl ^ Ottl« 


R18 


RA 60-100 M ^5^ ftlaktronlo 


R21 


10T-0,125-l-l,fk +5;t Oid« 


R33 


lU9-0,125-i-i^ +5)( talc 


R38 


lJ/B-0, 25-101 ;jO,2}J CBlC 


R3y 


AT/B-0,25-10 k +0,2* OBI* 


E45 


RHG-0,25-100k +2jt Omig 


R46 


RMG-0,25-100k +2jt 



MEBATKOFTIK 



Ark.J^^ A-si: 



ZJEDiVOCZONE ZAKLADY ELEKTEO?aCZNEJ 
APABATURY POSflABOWfiJ >M£ttATROMK< 



f ff f ll'lllf III! flllllllf 










UultlJ&etr Ele^ctronlczay tjp T*>C40 
Opia tecbniczay 1 lAstmkcja o^s2rugl 


Off - 075-ft 


Symbol 


Ozaaczeaie 


- 


Producent 


R47 


lU.9-0»125-£ -10k 


±1 55^ 


Omlg 


R48 


I2a-0, 125-4-47 k 


±5^ 


Ctelg 


S50 


Miff-0, 125-l-100k 


£>i‘ 


OaOg 


S51 


lff-B-O,125-i0k 




Ctaig 


B52 


MM-0, 125-4-5, Ik 


±5^ 


0^ 


K53 


M2ff-0, 125-4-27 k 


±55^ 


Ctoig 


S54 


MM-0,125-4-27k 


±5* 


OBOg 


S53 


Xiff-0,125-4-1M 


±5J‘ 


(kaig 


R54 


*iff-0,l25-4-2,2k 


±5^ 


Omig 


R57 


MM-0,125-4-10k 


±5^ 


CkOg 


£38 


M2ff-0, 125-4-49,9 


k +55< 


Ottlg 


£59 


4ff/£-0,125-10k 


±5^ 


Omlg 


£81 


Miff-0,5-5,1 M 


±5^ 


Omlg 


£62 

1 


BMQ-0,25-18 k 




(kOg 


£67 


Af/VO,125-3,9 k 




Omlg 


£68 


AT/*-0,25-31,6 




Omlg 


£69 


lt/>^,2S>«8,4 


IP.JJ* 


. CkOg 


£70 


lI/*-0,25-216 




Omlg 


£71 


lI/>-0,25>«e4 


±0.21^ 


Omlg 


£72 


lT/X-0,23-2,16 k 


±0.3 


Omlg 


£73 


U/,-0, 25^,84 k 


±0.3 


Omlg 


£74 


ma-0,125-A-751i 


±3 


Omlg 


£76 


lBiI-0,125-A-l,5 k 


: ±?Jt 


OiaiM 


£78 


AT/*^, 125-1, *fk 


±?^ 


Omlg 


£79 


MT-0,125-A-68 +5}1 435 


Omilg 



ZJEDNOCZONE ZAKl\DT ELEhTHOMC^'^EJ M*«AT«OflIK 
APAlATtrnr PO^UAfiOWEJ >M£k^TROMK« 

Ark A-»ij lt2 






/ 



Uultiaotr EleJctroniczny typ f-640 
Opis teehmczoy i iiastrakcja o^a^ugi 


OT ■- 075-ft 


Syabol 


Osaaozenls 

d 


ProdLucent 






RBZTSTORI POTESCJCSfiETRICZJB 


• 




R28 


OT75-1M 


OolTura 




R49 


0T75-1001C . * 


OolTtrm 




R60 


C»-75*5 k 


OolTtrm 




R65 


0^2W-I^20 k 


OoattlM 




R6i 


CT75-2 k 


Oolrurm 


M 


H75 


Cia-051-1k 


OolTurm 




B77 


ClR-2405-1 k 


iolTtrm 






r031>S3!SAT0HI 






Cl 


502,1-5,6pP +Op5p?-llK>-2kT 


Mial 




C2 


12 S-Trlko 004/BM-4/20 «ii470 


Stettnar 




04 


TCP-1 Od-iri 500-1 0/80pP-250r 


Carad 




C3 


ISP-020-390pP ±^% - 100T 


llflax 




05 


kS?-020-0,47uJ? +2^100T 


Mlflax 




1 C6 
1 


MISB-01 1-0,033 UP-400T 


Mlflax 




1 


04/U typ II lEC 10 UP - 25 T • 


Uohieaa 




C8 


kXSE-011-0, tuP-250T 


Ml/lax 




C9 


ISC-1-250T-W-180 pP^53l 


Eiriax 




i oil 


ISF-020-0,01 UP +51W3T 


miriax 




C15 


04/0 typ II lEC too UP-25T 


liekieoa 




C16 


KKSB-011-0,33ulP-250T- +20JC 


llflax 


* 


C17 


TCP-1 0-d-I1 500-1 0/60pP-25dr 


Oarad 




C18 


roR-lT750-3x1 0-1 00pP-5-250T 


Cerad 




•19 


ICR-P1 20- 5x8-5, IpP +p,5^250T 


Caxad 




C20 


C£P/Il£-8-r-1 000pP/-2O4.50/25T 


Carad 




C21 


04/1 typ 11 i2C-100iiP - 25T 


Xieklooa 





ZJEDNOCW>NE ZAKL^DY ELBKTROMCZ^EJ 
APARATURT POMIAAOW EJ > MEii ^TRONIK < 



mbratkohik 



-.-1 c 



Ark. M . I A-tr 












Multiaetr EXektroalesay tjp T -640 
Opls techAicsoy 1 InstruJccja otaiu^i 


or - 075-H 


Syv^ol 


OsBACXftnie 


Pvoducent 


CZ2 


tCR-*750-3x8-51 >7-W50T 


Cerad 


023 


04 /ff typ II UO-47 u^.25T 


SIcBlcon 


024 


ATR-B-39UR-10T +10ji 


Air tronio 


C25 


04/B typ II IRO-100uy-23T 


lichlcon 


026 


TC^lO-d-R1 500 - 1 0/60 PF-250T 


Oerad 


«7* 


rS0-1-250-»-150py 


HiTlex 




KSO-1-250-K-220pP 


Miflei 


028 


ldP-1 0-d-m 500-10/60pF-250T 


Cerad 


029* 


ISO-1-250-B-51pP ±5i 


Mlflex 




ISO-I- 25 O-B-IOO pP 


Miflax 


C30 


lCR-E47-5x1 6-36pP-5-250T 


Cerad 


C31 


MR-K47-3X1 2-30pP-5-250T 


Oerad 


032 


KCE-R47-3x1 2-30pP-5— 250T 


Cerad 


033 


KCE-J750-3X&-51 pP-5-250? 


Cerad 




02/S typ II 1EO-47 uP-6,3T 
DIOET POiPRSEWODHirOWS 


llclaloon 


Dit 


BAT 55 


Teva 


D2 


BZ1103V9 


Tewa 


D4 


BAT 55 


Teva 


D5 


BAT 55 
IRAJJZTSTORT 


Tewa 


Til 


BC527III 


Te«a 


T12 


BC527III 


Teva 


T13 


212907 


Cosea 







ZJEDNOCZONE ZAKt^DY ELBKTEOMCZ''EJ 
aparatury pomiarowej »mck .tromk« 


M EE ATRONIK 


1 


A b XJ?j9 JiM 


J 




Ari A-ir 



^ "• ^1*.^ vs liJ E «l iwki 



Ark A-ir 









lialt-jnetr fixeictroaiciny tjrp Y-640 

Opis tecnnicrnj i iaatruJccja obs^ugi OT - 075-*fl 



Sjiabol 


OsaacseiUa 


Producent 




BATERIB 




B1 


12x1 t5Y - wyalar "lA* 


CMktra 


B2 


La-6-1,5T 


Centra 




MiemiJc BA^ni'toelelctrYesDj 0*100 rA 


Ira A 




Soria \r.c«* tjp V40.25 




Cf01 


E?P-I I ?-1 Ox-47 00pF4*2 0-2 0-2 50Y 


Cerad 


R101 


HiT-0.125-A-5U5jt 


Onlg 


»102 


^a^-0.125-A-2.2M^53^ 


Omlg 


D101 


DG507A 


ZSRR 



2JEDNOCZONE ZAKl«DY ELEBTEOMCZ^JEJ MBEATIOMIK 

APARATURY POMIAROWU >ME&^TK0MK« 

Ark. 59A A-srw 4£ 




